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Prélevement direct des hémocultures [OBLIG]

Recommandation importantes

Le ratio sang/bouiilon recommandé est compris entre 1/5 et 1/10 : Flacons adultes: volume optimal = 10mi

4 ~ .
Prelevement dlrect des flacons *  Ne pas utiliser deflacon dont le fond est jaune ou si la date de péremption est dépassée

% . Ne pas surremplir les flacons car cela peut entrainer des faux positifs
d’hemOCUIture . Transmettre le prélévement d’hémoculture au laboratoire le plus rapidement possible (24h max)
Conserver le prélevement d’hémoculture a 20-25°C avantincubation dans I'automate BacT/ALERT en cas d'impossibilité
BaCT / ALERT d’acheminement immédiat
Pour un meilleur contréle du volume de sanginoculédans le flacon, tracer un repére sur les graduations de I’étiquette.
Afin d’éviter les contaminations, prélever 1 tube de sang « a éliminer », puis les flaconsd’hémoculture et afin les tubes
additionnels
Ne pas coller d'étiquette sur le code a barre du flacon

*Prélever en premier
le flacon aérobie
{bouchons vert) puis
le flacon anaérobie
(bouchon orange)
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Preleve un tube de sang avant de remplis les
JSlacons d'hémoculture pour slimines le risgue de
contamnation. En présence d'un cathéter ne pas

one en ke pressant ke long du
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réaliser cette étape fiacon. Tenir Fadagrateur zur e #icon ansérabie. Contraler
1 fration du raccord lors da changement de flacon.
Prodever 30 maomum 10 mi de sang gar fscon
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